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หลักการและเหตผุล I-Gel เปนอุปกรณที่ใสเพ่ือชวยหายใจคลาย LMA คือ มีลักษณะคลายเจลขนาดพอเหมาะกับกลองเสียงไม

จําเปนตองใสลมเพ่ิมอีก มีการศึกษาพบวา I-Gel มีอัตราความสําเร็จในการใส คร้ังแรกสูง อยางไรก็ตามมีรายงานวาการใช I-Gel 

จะเร่ิมมีลมร่ัวเม่ือชวยหายใจดวยความดันเกิน 13-24 เซนตเิมตรน้าํ (1,3) เม่ือใส I-Gel ไประยะหนึ่งแลว ความรอนของรางกายจะทํา 

cuff ของ I-Gel เกิดการเปลี่ยนแปลงและปดชองเปดกลองเสียงไดดีขึ้น(4)ในขณะที่ใส LMA-prosealคร้ังแรกจะประสบความสําเร็จ

เพียงรอยละ83 แตสามารถปองกันการร่ัวไดถึง37เซนตเิมตรน้าํ(3) 

 

จึงตองการนําอุปกรณทั้งสองชนิดมาทําการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบ

กัน 

วัตถปุระสงคของการวิจยั เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการใช I-Gel เปรียบเทียบกับ LMA-proseal ไดแก 1.อัตราความสําเร็จในการใส 

เม่ือใสโดยผูมีประสบการณนอย 2.ความพอเหมาะกับขนาดและรูปรางของชองเปดกลองเสียงของผูปวยไทย โดยวัดจากระดับ

ความดันที่เร่ิมมีลมร่ัว 3.อัตราการเกิดการบาดเจ็บตอทางเดินหายใจหลังจากการใชอุปกรณ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย ทําการศึกษาชนิด prospective, randomized studyในผูปวยจํานวน 50 คน ASA I-III, อายุระหวาง 15-65 ป, 

โดยแบงเปนกลุม LMA-proseal 25 คนและกลุม I-gel 25 คน ผูปวยทั้ง 2 กลุมจะไดรับยา premedication เปน midazolam 7.5 

มิลลิกรัม ที่หองผาตัดผูปวยจะไดรับ fentanyl 50 ไมโครกรัมทางหลอดเลือดดํา 5 นาที กอนนําสลบดวย propofol 2 มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัม และ succinylcholine 0.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมทางหลอดเลือดดํา แลวจึงทําการใส I-Gel หรือ LMA-proseal ตามกลุม

ของผูปวย โดยแพทยประจําบานช้ันปที่ 1 หรือผูเขาอบรมวิสัญญีพยาบาล หลังใสอุปกรณแลว จะทําการวัดความดันที่เร่ิมมีลมร่ัว 

ทําซํ้าอีกคร้ัง 30 นาทีหลังจากวัดคร้ังแรก  เก็บขอมูล จํานวนคร้ังที่ใชในการใสในผูปวยแตละราย, ระดับความดันที่เร่ิมมีลมร่ัวหลัง

ใสอุปกรณ และ 30 นาทีหลังจากวัดคร้ังแรก, การมีเลือดติดออกมากับอุปกรณหลังถอดออกจากผูปวยแลว และ อาการไมพึง

ประสงค เชน เจ็บคอหรือคลื่นไสอาเจียน  

 

ผลการศกึษา พบวาเม่ือใช LMA-proseal สามารถใสอุปกรณไดสําเร็จในคร้ังแรกเพียง 19 ราย (รอยละ 76) ในขณะที่การใช I-gel 

สามารถใสไดสําเร็จตั้งแตคร้ังแรกถึง 24 ราย(รอยละ 96)  ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิต ิ  (Odds ratio 0.13, 95%CI 

0.020-0.938, P-value <0.05 ) อยางไรก็ตามอุปกรณทั้งสองชนิดสามารถใสไดสําเร็จภายใน 2 คร้ังทุกราย และ พบวาความดันที่

เร่ิมมีลมร่ัวที่เม่ือวัดทันทีหลังใสอุปกรณพบวา LMA-proseal เร่ิมมีลมร่ัวที่ความดัน 28.36 เซนตเิมตรน้าํซ่ึงสูงกวา  I-Gel ที่เร่ิมมีลม

ร่ัวที่ความดัน 23.56 เซนตเิมตรน้าํ ( P value < 0.05) แตความดันที่วัดไดหลังใส 30 นาทีไมแตกตางกับความดันที่วัดทันทีหลังใส

อุปกรณ ทั้งในกลุม I-Gel และ LMA-proseal  ภาวะแทรกซอนและอาการไมพึงประสงค  ภาวะคลื่นไสอาเจียน พบกลุมละ 1 ราย, 

กลุม LMA-proseal พบวามีเลือดติดอุปกรณเม่ือถอดออก 6 ราย แตพบเพียง 2 รายในกลุม I-Gel, อาการเจ็บคอพบในกลุม LMA-

proseal  2 ราย และพบในกลุม I-Gel 3 ราย เม่ือพิจารณาการเกิดภาวะแทรกซอนทั้งหมดไมพบวามีนัยยะสําคัญทางสถิติ  

 

สรุป จากการศึกษาคร้ังนี้พบวา การใช I-Gel จะมีโอกาสใสไดสําเร็จภายในคร้ังแรกมากกวา LMA-proseal แตเม่ือพิจารณาความ

พอเหมาะกับขนาดและรูปรางของชองเปดกลองเสียง โดยวัดจากระดับความดันที่เร่ิมมีลมร่ัว LMA-proseal มีระดับความดันที่เร่ิมมี

ลมร่ัวสูงกวา I-Gel แตอุปกรณทั้งสองชนิดมีอัตราการบาดเจ็บตอทางเดินหายใจและอาการไมพึงประสงคของอุปกรณทั้งสองชนิด

ไมแตกตางกัน 


