
ทีม่าและเหตุผล
เคร่ืองฉายภาพรังสีระหวา่งผา่ตดั (Fluoroscope) เป็น

เคร่ืองมืออีกชนิดหน่ึงท่ีน ามาใชง้านร่วมกบัการผา่ตดัโดยมี
การใชต้ลอดเวลาในทุกระยะของการผา่ตดัโดยเฉพาะในขณะ
ท าผา่ตดัท่ีตอ้งการสภาพการปลอดเช้ือเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือ
จากการผา่ตดั แต่เน่ืองจากเคร่ือง Fluoroscope มีขนาดใหญ่
และมีองคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร์ จึงไม่สามารถท า
ใหป้ราศจากเช้ือไดด้ว้ยกระบวนการท าใหป้ราศจากเช้ือ
(Sterilization technique)
ในต่างประเทศมีผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปท่ีใชค้ลุมเคร่ือง
Fluoroscope ขณะผา่ตดัซ่ึงมีราคาค่อนขา้งสูง อีกทั้งผลิตภณัฑ์
ท่ีใชอ้ยูพ่บวา่ยงัไม่สามารถคลุมส่วนท่ีเป็น C-ARM ท่ีอาจ
สมัผสับริเวณผา่ตดัไดแ้ละขนาดของผลิตภณัฑไ์ม่พอดีกบั
อุปกรณ์จึงมีโอกาสท่ีจะเกิดฉีกขาดและเล่ือนหลุด

พชัชานันท์   วีระโชติเจริญ

วตัถุประสงค์
1. เพื่อประดิษฐถุ์งคลุมเคร่ืองFluoroscope ท่ีมีขนาดท่ี

เหมาะสม
2. เพ่ือลดโอกาสเกิดการปนเป้ือนขณะใชง้านหรือเปล่ียน     

ต  าแหน่งเคร่ือง Fluoroscope
3. เพ่ือลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการผา่ตดั

ห้องผ่าตัดศูนย์การแพทย์สิริกต์ิิ งานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิกฤต

สภาพก่อนด าเนินการ

ผลลพัธ์และประโยชน์
1. สะดวกต่อการใชง้าน
2. ประหยดัตน้ทุนค่าใชจ่้าย
3. ลดโอกาสปนเป้ือน

สภาพหลงัด าเนินการ

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย
ก่อน

ด าเนินการ

ผลด าเนินการ (เดือน/ปี)
หลงัด าเนินการ

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3
ความสะดวก/ความยากง่ายในการ
ใชง้านถุงคลุมเคร่ือง Fluoroscope

95% - 100% 100% 100%

อตัราการเล่ือนหลุดของ                          
“Drape-A-Flu” เม่ือมีการเปล่ียน
ต าแหน่งของเคร่ือง Fluoroscope

< 5% 40% 0% 0% 0%

ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานต่อ
การใชง้านถุงคลุมเคร่ือง
Fluoroscope

95% - 100% 100% 100%

ตัวช้ีวดัความส าเร็จของส่ิงประดิษฐ์


